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1- Kliniğimizde kullanılmakta olan ALİCE 6 PSG sistemine uyumlu çalışabilmelidir.

2- Hastanın ağız ve burnundaki solunum hareketlerini algılayarak sisteme 

aktarabilmelidir.

3- Solunum hareketlerini ısı değişimine duyarlı olarak algılamalıdır.

4- Hasta ve sistem arasındaki kablo yeterli uzunlukta olmalıdır.

5- Malzemenin mevcut PSG sistemimize uyumlu olup olmadığı deflendikten sonra teslim 

alınacaktır.
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BODY POSJTION SENSÖRÜ 
TEKNİK ŞARTNAME

] - Kliniğimizde kullanılmakta olan ALİCE 6 uyku laboratuarına uyumlu 

çalışabilmelidir. ,aw
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2- Hastanın yatış pozisyonunu algılayarak sisteme aktarmalıdır.

3- Hastayı uyku sırasında rahatsız etmeyecek yapıda küçtik olmalıdır.

4- Sistemle hasta arasındaki kablo yeterli uzunlukta olmalıdır. ,s

5- Malzemenin mevcut PSG sistemimize uyumlu olup olmadığı denendikten sonra teslim 

alınacaktır.


