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1. Materyal yüksek oranda saflaştınlmış hyaluronik asit bazlı 120mg/

Mukopolisakkarid içermelidir.

2. Mukopolisakkarid moleküler ağırlığı 180 - 190 kdalton aralığında olmalıdır.

3. Materyalin kolay uygulanması amacı ile malzeme ile birlikte'l(bir)adet luer

lock konektörlü hidrofilik sonda 1(bir) adet luer lock enjektör verilmelidir,

4. Materyal bio uyumlu olmalıdır.

5. Materyal hayvansal bazlı olmama|ıdır.

6. Ürünün Ph değeri 7.1.7.3 olmalıdır.

7. Ürünün ozmolalite değeri 300-350 aralığında olma]ıdır.

8. Ürünün klorür içeriği4,5-5,5 mg/ml aralığında olmalıdır.

9. Ürün herhangi bir madde karıştırılmadan kullanılmalıdır.

10. Ürün buhar ile steril edilmiş olmalıdır.

11. Ürün en az 2 yıl miadlı olmatıdır,

12. Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

13 lSO ve CE belgelerinden herhangi birisine sahip olmalıdır.
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