
Clean-TraceTM Yüksek Hassasiyetli Yüzey Protein Testi

Cerrahi bir malzemenin yüzeyindeki protein kalıntısını 15 dakikada tesbit etmek üzere

tasarlanmış olmalıdır.

Kan veya kan dokusu gibi az miktarlarda proteini ölçümleyebilmelidir ve yıkama

sürecinin etkinliğini doğrulayabilmelidir.
Herbir svab çubuğunun içinde kendi çözeltisi bulunmalıdır.

Svab çubuğu sayesinde malzeme üzerindeki oluklu kenarlar veya lümenler gibi

ulaşılması zor olan bölgelerden kolayca numune alımını sağlamalıdır.

EN ISO 15883-1: Yıkayıcılar-dezenfekte ediciler standardında yer alan Biüret

test metoduna uygun olarak çalışmalıdır.

Proteinde bulunan peptit bağları ortamdaki Bakır iyonları (Cu2+) ile reaksiyona
girerek bir kompleks oluşturmalı ve Cu2+ iyonları indirgenerek Cu+ haline

dönüşmelidir. Alkali şartlarda Bicinchoninic Asit (BCA), Cu+ iyonları için özel
bir çözeltidir ve mor bir bileşik oluşturmalıdır.

Zararlı kimyasallar içermemelidir.
55°C'de 15 dakika inkübe edilmelidir.

İnkübasyon sonrası oluşan renk değişimi ile sonuç vermelidir.

Svab tüpünün etiketi üzerinde açıklamalı renk skalası bulunmalıdır.

İnkübasyon süresi dolduktan sonra çözeltinin rengi, etiket üzerindeki renk skalası ile

karşılaştırılabilmelidir.

Yeşil sonuç, test edilen ekipmanın yeterli derecede temizlendiğini ve sterilizasyon için
hazır olduğunu belirtmelidir.ee

Gri veya mor renk ekipman üzerinde hala protein bulunduğunu ve tekrar temizlenmesi

gerektiğini göstermelidir.

Ürünün raf ömrü 18 ay olmalıdır.
Ürün 2-25 °C'de saklanmalıdır.

Ürün dondurulmamalıdır.

Firma bu şartnameyi okuyup, anladığını ve malzemeleri bu şartnameye bire bir uygun olarak
vermeyi kabul ve taahhüt edecektir.
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