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KATLANABİLİR HASTA TAHLİYE SEDYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Acil durum tahliyesinde, merdivenlerden engelli, yaralı ve hasta tahliyesi için tasarlanmış olmalıdır.

2. Bir kullanıcı tarafından kısa sürede kurulacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

3. Metal aksam sertleştirilmiş alüminyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.

4. Minder kısmı ve Koruyucu kılıfı, sıcaklığa karşı dayanıklı, yanmayan, alev almayan, anti bakteriyel

ve su geçirmez malzemeden yapılmış ve TURUNCU renkte olmalıdır.

5. Üzerinde "Tahliye Sedyesi” olduğu anlaşılacak şekilde yazılı ibare vardır.

6. Oturma pozisyonundayken eklemlere ve sırta temas eden metal parçalar kauçuk sünger ile

kaplanmış olmalıdır.

7. Tahliyeyi güvenli sağlamak için en az 2 adet sedye kemeri bulunmalıdır.

8. Düz zeminde, tekerlekli sandalye işlemi de görmelidir.

9. Merdiven üzerinde, tek kişi tarafından hızlı ve pratik bir şekilde indirilirken devreye giren zemine

uygun kauçuk paletleri bulunmalıdır.

10.Ambalaj içeriğinde, her bir ürünle beraber, duvara askı aparatı, yangına karşı ürünün muhafazası için
koruyucu kılıf, yönlendirme tabelası, tabela şeklinde duvara asılabil görsel içerikli ürün kullanım

talimatı bulunmalıdır.

11. Sarıcı firmanın Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi olmalıdır.

12. Ürünün UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.

13. Ürünün 2 yıl garantisi olmalıdır.
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